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WASH TRAY™ Vejledning 
 
REF 30005 1/1 Tray (275 x 180mm) til max. 20 instrumenter 
REF 30006 ½ Tray (131 x 180mm) til max max 9 instrumenter. 
REF 30007 ¼ Tray (73 x 180mm) til max 5 instrumenter. 
 
Tilsigtet anvendelse 

 
Til at organisere og fiksere dentalinstrumenter under rengøring i en 
dental opvaskemaskine, under sterilisation og opbevaring samt ved 
anvendelse ved stolen.  

 
Tilgængelige reservedele 
 

 
REF 29995 Silicone Strips Sæt til 1/1 Tray 30005 
REF 29997 Silicone Strips Sæt til ½ Tray 30006 
REF 29999 Slicone Strips Sæt til ¼ Tray 30007 
 

 
Første brug 

 
WASH TRAY™ leveres ikke-steril og skal rengøres og steriliseres inden 
første brug.  

 
Begrænsninger ved rengøring og 
sterilisation 

 
Gentagne rengørings-/sterilisationsprocesser har minimal effekt på 
WASH TRAY™ 

 
Beholdere og transport 

 
Ingen specielle krav 

 
Forberedelse til rengøring 

 
Ingen specielle krav 

 
Rengøring, maskinel 

 
Rengør i en dental dentalopvaskemaskine/termodesinfektor ved brug af 
et universelt vaskeprogram 90°C, 5 minutter. Tørring: Ingen specielle 
krav.   
 
Standardmidler til brug i dentalopvasker kan anvendes, såsom:  

a) Maskinopvaskemiddel, neodisher MediClean forte by Dr. Weigert, 
30 ml/cycle 

b)  Neutralizer, neodisher Z by Dr. Weigert, 9 ml/cycle 
c)  Afspændingsmiddel, neodisher MediKlar by Dr. Weigert, 2,5 

ml/cycle  
d)  Maskinsalt, Neophos, groft salt  

 
Rengøring, manuel  

 
Ikke relevant / anbefales ikke 

 
Sterilisation 

 
Sterilisér i en (ISO 13060 Class B) dampautoklave ved et 
standardprogram 134° C, 2 bar, 5,5 min. Driftstid 25 min, tørring i 25 min.  

 
Opbevaring 

 
Opbevar på et tørt sted, som er beskyttet mod kontaminering.  

 
Inspektion og funktionstest 

 
Ingen specielle krav.  

 
Øvrig information 
 

 
Ved rengøring og sterilisation af mange instrumenter i en automatiseret  
rengørings- og sterilisationscyklus, vær da opmærksom på ikke at 
overskride maksimumsangivelserne for fyldning af opvaskemaskinen og 
autoklaven. 

 
Bortskaffelse 

 
Bortskaf WASH TRAY™ hvis den er beskadiget eller viser tydelige tegn 
på slid. Efter sidste brug skal WASH-TRAY™ bortskaffes i ren tilstand 
som affald til genanvendelse.   
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